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Общие сведения о работе приложения 
 

Приложение врача предназначено для: 

• Управления данными пациентов: создание / редактирование / удаление карточек пациентов; 

• Управления данными и настройками сеансов стимуляции:  

o создание и настройка параметров  

o изменение параметров сеансов 

o удаление сеанса 

• Проведения сеанса стимуляции 

• Прохождения тестирования по результатам сеанса  

• Просмотра результатов сеансов стимуляции 

Также, приложение врача производит обмен данными с приложением пациента: 

• передает настройки сеансов 

• принимает результаты проведения сеансов после их завершения 

Обмен данными с приложением пациента производится одним из 2 способов: 

1. Через Bluetooth-соединение: приложение врача подключается напрямую к приложению 

пациента. Устройства врача и пациента должны находиться в непосредственной близости друг 

от друга. Порядок подключения описан в разделе «Обмен данными с приложением пациента» 

2. Через интернет-соединение: приложения врача и пациента автоматически обмениваются 

данными друг с другом используя сервер системы. Обязательными условиями для работы 

являются: 

• Подключение к интернет обоих приложений (врача и пациента) 

• Создание врачом в своем приложении карточки пациента с указанием номера 

медицинской карты и пароля (эти данные используются пациентом для авторизации в 

своем приложении) 

• Создание сеансов, связанных с этим пациентом. 

• Авторизация пациента в своем приложении (с помощью номера медицинской карты и 

пароля, указанных врачом при создании карточки пациента) 

При авторизации врачом в своем приложении, все данные приложения хранятся на сервере системы и 

не потеряются даже при смене устройства или переустановке приложения. В этом случае, данные 

автоматически передаются приложением на сервер при подключении приложения к сети Интернет.  
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Авторизация в приложении 
 

Авторизация в приложении не является обязательной и необходима только для автоматического 

обмена данными с приложением пациента через интернет-соединение (подробнее – в разделе «Общие 

сведения о работе приложения»), а также, для восстановления данных в случае переустановки 

приложения или замены устройства. 

Для того, чтобы авторизоваться (войти в ранее созданный аккаунт) или зарегистрироваться (создать) 

новый аккаунт необходимо перейти в раздел «Настройка». 

 

 

На правой половине экрана отображаются: 

• Поле ввода адреса электронной почты 

• Поле ввода пароля с кнопкой переключения режима его видимости 

• Кнопка восстановления пароля («Я забыл пароль») 

• Кнопка «Войти / создать» 

Для авторизации необходимо указать адрес электронной почты и пароль аккаунта, указанные при его 

регистрации, а затем нажать кнопку «Войти / создать». 

Если пароль забыт, можно воспользоваться процедурой его восстановления. Для этого требуется ввести 

адрес электронной почты, указанный при регистрации аккаунта, и нажать кнопку «Я забыл пароль». 

Система установит временный пароль и отправит его на указанный в поле «Email» адрес. Этот пароль 

необходимо использовать для входа в аккаунт. Установить новый пароль можно после авторизации, 
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вызвав редактор данных пользователя приложения (панель «Ваши данные»). на  экране «Данные 

пользователя». 

Если аккаунт ранее не создавался, он будет автоматически создан после ввода email и пароля, не 

связанных с существующими аккаунтами, а также утвердительного ответа пользователя в диалоге 

подтверждения. 

 

Если необходимость в регистрации аккаунта отсутствует, либо отсутствует доступ в интернет, можно 

продолжить работу с приложением без прохождения процедуры авторизации / регистрации. 
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Регистрация аккаунта 
 

Регистрация аккаунта не является обязательной процедурой и необходима только для автоматического 

обмена данными с приложением пациента через интернет-соединение (подробнее – в разделе «Общие 

сведения о работе приложения»), а также, для восстановления данных в случае переустановки 

приложения или замены устройства. 

На экране отображаются: 

• Поля ввода Фамилии, Имени и Отчества пользователя (доктора) 

• Кнопка «Создать аккаунт» 

Для регистрации необходимо заполнить поля: 

• ввода адреса электронной почты 

• ввода пароля с кнопкой переключения режима его видимости 

данными, не связанными с ранее зарегистрированным в Системе аккаунтом. 

В дальнейшем, при переустановке приложения / замене устройства, авторизация будет осуществляться 

с помощью комбинации указанных адреса электронной почты и пароля. В этом случае, после успешной 

авторизации приложение загрузит все данные карточек пациентов и сеансов, ранее созданные 

доктором и хранящиеся на сервере системы. 
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Взаимодействие с устройствами через Bluetooth 
 

Приложение взаимодействует с внешними устройствами через Bluetooth-соединение. Такими 

устройствами являются: 

• Стимуляторы. Приложение врача производит: 

▪ передачу параметров программы сеанса 

▪ контроль прохождения тестирования состояния контактов перед проведением сеанса 

▪ контроль прохождения сеанса 

▪ управление работой стимулятора во время сеанса, корректировку параметров 

▪ обновление программного обеспечения стимулятора  

 

• Android-смартфоны, с установленными приложениями пациента. Приложение врача: 

▪ Передает настройки параметров сеансов 

▪ Принимает результаты завершенных сеансов и тестирования после их прохождения  
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Подключение к Bluetooth-устройству 
 

Вне зависимости от типа устройства, для подключения к нему необходимо: 

• Перейти в раздел «Устройства» 

• Запустить поиск устройств поблизости нажатием кнопки «Начать поиск» 

• После завершения поиска выбрать из списка необходимое 

 

Устройства в списке разделены на 2 категории: 

1. Сопряженные устройства.  

 

В этом списке перечислены устройства, к которым ранее подключался Android-планшет с 

установленным приложением врача. При выборе устройства из этой группы приложение сразу 

же инициирует подключение. 

 

Обратите внимание:  

Нахождение устройства в этом списке не означает, что оно готово к подключению: перед 

подключением к нему необходимо убедиться, что оно включено. 

 

2. Обнаруженные устройства.  

 

В этот список включены активные устройства, к которым ранее не подключался Android-планшет 

с установленным приложением врача. При выборе устройства из этой группы приложение 

инициирует сопряжение с ним (разовая системная процедура запроса разрешения на установку 

подключения).  В этом случае, необходимо утвердительно ответить на системный запрос 

разрешения подключения. 



Программатор врача. Руководство пользователя 

9 
ООО «Медицинские системы» 

Если устройство отсутствует в списке, необходимо убедиться в том, что его питание включено, а для 

Android-устройств с установленным приложением пациента дополнительно следует проверить: 

• Включение Bluetooth-модуля (в системных настройках Android-устройства) 

• Разрешение на обнаружение другими устройствами (в настройках модуля Bluetooth в системных 

настройках Android-устройства), 

после чего повторить поиск нажатием кнопки «Поиск устройств» внизу списка. 

После успешного подключения к Android-устройству с установленным приложением пациента, 

приложение отобразит экран «Пульт пациента». Порядок обмена данными с этим устройством описан в 

разделе «Обмен данными с приложением пациента» 

После успешного подключения к стимулятору, приложение в правой части отобразит панель сведений 

об устройстве. 

 

Функционал этой панели позволяет: 

• Получить информацию о подключенном устройстве: 

▪ Название 

▪ Версия программного обеспечения 

▪ Текущий уровень заряда 

• Обновить установленное на стимуляторе программное обеспечение (кнопка отображается 

только если установлена неактуальная версия ПО и Android-планшет доктора подключен к сети 

интернет) 

Отключиться от стимулятора можно нажав красную кнопку на устройстве в списке слева. Отключение 

производится через диалог подтверждения.  
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Обмен данными с приложением пациента 
 

Для обеспечения отправки настроек сеансов непосредственно в приложение пациента, а также 

получения от приложения пациента результатов прохождения сеансов и тестирований по итогам их 

прохождения, необходимо: 

▪ Перевести приложение пациента в режим обмена данными (раздел «Профиль» -> «Обмен 

данными с устройством врача») 

• Подключить приложение врача к приложению пациента через Bluetooth-соединение 

После подключения к приложению пациента, приложение врача отобразит экран «Пульт пациента». 

 

Функционал этого экрана позволяет: 

• Синхронизировать между устройствами все данные выбранного пациента (инициируется 

нажатием блока «Синхронизировать данные пациента»): 

▪ В приложение пациента будут переданы все данные сеансов, связанных с ним 

▪ Приложение врача от приложения пациента получит все данные завершенных сеансов с 

их результатами  

• Отправить в приложение пациента настройки отдельного сеанса (блок «Загрузить настройки 

сеанса»). Передача данных отдельного сеанса аналогична загрузке параметров сеанса в 

стимулятор. 

• Отключиться от приложения пациента (нажатием блока «Отключить»). Отключение 

производится через диалог подтверждения. 
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Синхронизация данных пациента с приложением пациента 
 

При выборе блока «Синхронизировать данные пациента» на экране «Пульт пациента» приложение 

отображает список пациентов, карточки которых ранее создал врач.  

 

После выбора пациента начнется процесс обмена данными к ходе которого: 

• В приложение пациента будут переданы все данные сеансов, связанных с ним 

• Приложение врача от приложения пациента получит все данные завершенных сеансов с их 

результатами  

По завершению синхронизации данных оба приложения выведут уведомления. После этого их можно 

отключить друг от друга (блок «Отключить» в любой из приложений) 
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Работа с карточками пациентов 

Список пациентов 
Список пациентов размещен в разделе «Пациенты».  

Этот раздел отображается сразу после запуска приложения либо при нажатии кнопки «Пациенты» в 

нижней панели навигации главного экрана. 

 

 

В верхней части экрана расположены переключатели режимов отображения списка: 

• «Карточки пациентов» – список всех активных карточек пациентов, созданных пользователем 

приложения (доктором) 

• «Удаленные карточки пациентов» – список карточек пациентов, которые были удалены 

При нажатии на карточку, приложение отображает экран «Карточка пациента» с помощью которого 

можно: 

• Внести изменения в данные пациента 

• Удалить карточку пациента 

В нижней части экрана расположена большая кнопка «+», нажатие на которую позволяет создать 

карточку нового пациента.  
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Создание карточки пациента 
 

Создание карточки пациента инициируется нажатием большой кнопки «+» в нижней части экрана 

раздела «Пациенты». После нажатия этой кнопки, приложение выводит боковую панель «Новый 

пациент». с полями данных, которые необходимо заполнить для создания карточки. 

 

 

В правой верхней части панели расположена кнопка «Закрыть». Нажатие на кнопку приводит к 

закрытию панели. Если перед нажатием кнопки данные пациента не были сохранены, приложение 

выведет диалог подтверждения закрытия панели редактирования без сохранения данных пациента. 

После заполнения данных пациента, для сохранения его карточки необходимо нажать кнопку 

«Сохранить» в нижней части панели. 

После создания карточки она отобразится в списке пациентов в разделе «Пациенты». 
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Редактирование карточки пациента 
 

Редактирование данных производится на боковой панели «Карточка пациента», которая вызывается 

выбором карточки в списке на экране раздела «Пациенты» и нажатием кнопки «Редактировать» 

(пиктограмма «карандаш»). 

 

В правой верхней части панели расположена кнопка «Закрыть». Нажатие на кнопку приводит к 

закрытию панели. Если перед нажатием кнопки данные пациента не были сохранены, приложение 

выведет диалог подтверждения закрытия панели редактирования без сохранения данных пациента. 

После завершения редактирования данных для их сохранения необходимо нажать кнопку 

«Сохранить». 
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Экспорт данных пациента в текстовый файл 
 

При необходимости, данные пациента (в том числе данные сеансов и результатов их прохождения) 

могут быть переданы на другое устройство с установленным приложением врача. Передача 

производится с помощью текстового файла, в который сохраняются все данные пациента. После 

создания этого файла, его можно передать с помощью любого стороннего приложения, 

поддерживающего отправку файлов: электронная почта или мессенджер.  

Экспорт данных в текстовый файл можно выполнить на экране раздела «Пациенты», выбрав карточку 

пациента в списке и нажав кнопку «Поделиться» (стандартная пиктограмма «Поделиться» ОС 

Android). 

 

После нажатия этой кнопки приложение подготовит текстовый файл с данными и вызовет системное 

меню выбора приложения (из числа установленных на устройство) для отправки файла. Этот файл с 

помощью установленных приложений можно передать на другое устройство, на котором установлено 

приложение врача. 
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Удаление карточки пациента 
 

Удалить карточку пациента можно выполнить на экране раздела «Пациенты», выбрав карточку 

пациента в списке и нажав кнопку «Удалить» (пиктограмма урны). 

 

 В последующем, при необходимости, их можно восстановить.  
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Восстановление удаленных данных пациента 
 

При необходимости, удаленные данные пациента (в том числе данные сеансов и результатов их 

прохождения) могут быть восстановлены. 

Восстановление удаленных данных пациента можно выполнить на экране раздела «Пациенты». Для 

этого необходимо: 

• перейти в список удаленных карточек пациентов в разделе «Пациенты» (нажав 

соответствующую кнопку в верхней части списка) 

• выбрать необходимую карточку пациента из списка слева 

• нажать на синюю кнопку с пиктограммой «Восстановить» 

• в открывшемся диалоге подтверждения выбрать «Восстановить» 
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Безвозвратное удаленных данных пациента 
 

При необходимости, удаленные данные пациента (в том числе данные сеансов и результатов их 

прохождения) могут быть удалены без возможности восстановления. 

Безвозвратно удалить данные пациента можно на экране раздела «Пациенты». Для этого необходимо: 

• перейти в список удаленных карточек пациентов в разделе «Пациенты» (нажав 

соответствующую кнопку в верхней части списка) 

• выбрать необходимую карточку пациента из списка слева 

• нажать на красную синюю кнопку с пиктограммой «Удалить» 

• в открывшемся диалоге подтверждения выбрать «Удалить» 
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Работа с сеансами 
Приложение отображает сеансы в одном из 2 режимов: 

• Сеансы, связанные с конкретным пациентом. 

• Сеансы, не связанные ни с одним из пациентов. 
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Сеансы пациентов 
 

Для вывода списка сеансов пациента необходимо выбрать пациента в списке пациентов в разделе 

«Пациенты». После выбора пациента, список связанных с ним сеансов будет отображен в правой части 

экрана (см. изображение) 

 

В верхней части списка сеансов расположены переключатели режимов его отображения: 

• «Запланированные» – список настроенных, но не завершенных сеансов 

• «Завершенные» – список завершенных сеансов 

При выборе не завершенного сеанса (сеанс не проводился), приложение отображает экран «Настройка 

параметров» с помощью которого можно: 

• Просмотреть и изменить параметры сеанса 

• Загрузить параметры сеанса в стимулятор 

• Запустить сеанс 

• Провести сеанс 

При выборе завершенного сеанса, приложение выведет меню действий с сеансом с помощью которого 

возможно: 

• Просмотреть результаты сеанса 

• Создать дубликат сеанса 
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В нижней части списка расположена большая кнопка «+», нажатие на которую позволяет создать новый 

сеанс. 
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Сеансы, не связанные с пациентами 
 

Не связанные с пациентами сеансы используются в тех случаях, когда требуется быстро приступить к 

проведению сеанса. 

Список сеансов, не связанных с пациентами, отображается в разделе «Сеансы». Переход в раздел 

«Сеансы» производится по нажатию кнопки «Сеансы» в нижней панели навигации главного экрана. 

 

 

 

В верхней части списка сеансов расположены переключатели режимов его отображения: 

• «Запланированные» – список настроенных, но не завершенных сеансов 

• «Завершенные» – список завершенных сеансов 

При выборе не завершенного сеанса (сеанс не проводился), приложение отображает экран «Настройка 

параметров» с помощью которого можно: 

• Просмотреть и изменить параметры сеанса 

• Загрузить параметры сеанса в стимулятор 

• Запустить сеанс 

• Провести сеанс 

При выборе завершенного сеанса, приложение выведет меню действий с сеансом с помощью которого 

возможно: 

• Просмотреть результаты сеанса 
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• Создать дубликат сеанса 

 

В нижней части списка расположена большая кнопка «+», нажатие на которую позволяет создать новый 

сеанс. 
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Создание сеанса и настройка параметров 
 

Приложение позволяет создавать и настраивать сеансы как связанные с конкретным пациентом, так и 

не привязанные к пациентам сеансы.  

Сеансы, связанные с пациентами, позволяют контролировать прогресс с учетом результатов 

прохождения сеансов этим пациентом: система в этом случае аккумулирует все данные результатов 

прохождения сеансов и отображает их на экране «Результаты сеанса». Для создания сеанса, 

связанного с пациентом необходимо: 

• Создать карточку пациента (если она не была ранее создана) 

• Выбрать соответствующего пациента в разделе «Пациенты» 

С другой стороны, существует способ настройки сеанса без создания карточки пациента. Это полезно в 

тех случаях, когда требуется быстро приступить к проведению сеанса. Для создания такого типа сеансов 

необходимо: 

• Перейти в раздел «Сеансы» (нажав кнопки «Сеансы» в нижней панели навигации главного 

экрана) 

• Нажать большую синюю кнопку «+» в нижней части экрана. Приложение отобразит экран 

«Настройка параметров» 

 

 

 

В верхней части экрана расположена кнопка «Назад». Нажатие на эту кнопку приводит к возврату на 

предыдущий экран. Если перед нажатием кнопки параметры сеанса не были сохранены, приложение 

выведет диалог подтверждения закрытия экрана редактирования без сохранения параметров. 
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В нижней части экрана расположена панель навигации и переключения режимов отображения экрана. 

На панели размещены следующие кнопки управления режимами работы экрана: 

• «Цоколевка». Нажатие на кнопку переводит экран в режим настройки подключения электродов 

• «График импульсов». При включении этого режима на экране отображается график импульсов, 

соответствующего текущим настройкам сеанса 

• «Импеданс». Нажатие на кнопку позволяет произвести тестирование состояния контактов 

электродов. 

• «Сохранить» - сохраняет параметры сеанса. Кнопка отображается на панели инструментов 

только после внесения изменений в настройки сеанса, либо при создании нового сеанса. 

• «Изменить». Эта кнопка отображается только после сохранения настроек сеанса или при 

открытии ранее сохраненных настроек сеанса. Нажатие на кнопку снимает блокировку с полей 

ввода значений параметров сеанса, предоставляя возможность их корректировки. 

• «Загрузить сеанса». Кнопка отображается только после сохранения настроек сеанса или при 

открытии ранее сохраненных настроек сеанса. Нажатие на кнопку инициирует загрузку настроек 

сеанса в стимулятор (либо к подключению стимулятора в случае, если он на момент нажатия 

кнопки он не подключен). 

• «Начать стимуляцию». Кнопка отображается только после загрузки параметров программы в 

стимулятор. Нажатие на кнопку позволяет запустить сеанс стимуляции. 

Левая часть экрана содержит список настраиваемых параметров сеанса. Список можно пролистывать в 

вертикальном направлении. 

Первое поле параметров – «Название сеанса». Указанное здесь значение будет отображаться в списке 

сеансов, что облегчит его поиск среди остальных сеансов. Если значение не указано, в списке сеансов 

этот сеанс будет отображаться под порядковым номером, автоматически назначенным приложением. 

В центральной части экрана, в зависимости от выбранного режима работы выводятся: 

• График импульсов, соответствующего текущим настройкам сеанса (отображается по-умолчанию 

и при нажатии кнопки «График импульсов» на нижней панели навигации экрана). 
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• Схема подключения электродов к пациенту (отображается при нажатии кнопки «Цоколевка» на 

нижней панели навигации экрана). 

 

• Экран настройки подключения электродов к пациенту (отображается при нажатии на заголовок 

настраиваемого электрода). 
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• Панель управления сеансом. Отображается только после запуска сеанса в процессе его 

проведения. 

 

 

В правой части экрана расположены следующие функциональные элементы: 

• Панель управления подключенным устройством. Позволяет перейти к подключению устройства, 

а после подключения устройства отображает его основные параметры: статус подключения, 

название, уровень заряда аккумулятора. 

• Блок выбора типа используемых электродов. 

• Панель управления подключением электродов и настройкой полярности их контактов. 

Правая часть экрана, так же, как и левая, может пролистываться в вертикальном направлении для 

доступа ко всем функциональным элементам. 
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Настройка подключения электродов и полярности контактов 
 

Для перехода к настройке подключения электрода, необходимо нажать на заголовок над необходимым 

электродом, отображающий статус его подключения (по-умолчанию электрод не подключен – статус 

«Не подкл.»).  

После нажатия на заголовок, в центральной части экрана отобразится экран настройки подключения 

электродов к пациенту. 

 

В верхней части экрана настройки подключения отображаются 2 кнопки: 

• Выход с экрана и отображение схемы подключения электродов к пациенту (кнопка слева с 

пиктограммой человека). 

• Красная кнопка справа – кнопка сброса настроек подключения выбранного электрода. 

Настройка подключения производится позиционированием электрода на экране. Для 

позиционирования электрода, необходимо нажать на его изображение на фоне позвоночника и, 

удерживая электрод, перемещать по горизонтальной и вертикальной оси, выбирая необходимое 

положение. 

Для фиксации настроек подключения необходимо выполнить одно из следующих действий: 

• Выйти с экрана управления подключением, нажав на кнопку в верхней части слева (с 

пиктограммой человека). 

• Выбрать другой электрод для настройки, нажав на его заголовок, отображающий статус 

подключения. 

• Нажать на одну из кнопок переключения режимов на нижней панели навигации экрана 

(«Цоколевка» или «График импульсов»).  
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Полярность контактов электродов настраивается нажатием на контакты необходимого электрода в 

правой части экрана. Нажатие на каждый из контактов поочередно по кругу переключает значения «0», 

«-» и «+».  

Для проведения тестирования состояния контактов подключенных электродов необходимо нажать 

кнопку «Импеданс» на нижней панели навигации экрана.  

Результаты тестирования будут выведены после процедуры тестирования (продолжительностью около 

20 секунд) в правой части экрана: напротив каждого контакта измеренное значение сопротивления (см. 

рис. ниже). 

 

Контакты, измерение значения сопротивления которых выявило значения вне диапазоне, помечаются 

неактивными (серый цвет). Контакты, измеренный номинал сопротивления которых в границах 

рабочего диапазона, сохраняют свое представление, соответствующее их полярности. 

После изменения настроек подключения электродов и настроек полярности контактов в нижней части 

экрана отображается кнопка «Сохранить», нажатие на которую производит сохранение этих настроек.  
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Просмотр и редактирование параметров сеанса 
 

Для просмотра и изменения параметров сеанса необходимо выбрать сеанс в списке сеансов пациента 

(раздел «Пациенты») или в списке сеансов раздела «Сеансы».  

После открытия экрана «Настройка параметров», поля ввода значений параметров блокируются с 

целью защиты их от изменения.  

 

Для снятия блокировки и последующего изменения параметров необходимо нажать кнопку 

«Изменить» в нижней части списка параметров. 

Если параметры сеанса изменялись, после завершения редактирования для их сохранения необходимо 

нажать кнопку «Сохранить». 
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Удаление сеанса 
 

Удалить сохраненные параметры сеанса можно в списке сеансов пациента (раздел «Пациенты») или в 

списке сеансов раздела «Сеансы».  

Для удаления параметров сеанса необходимо нажать на красную кнопку «Удалить» в правой части его 

записи (кнопка с пиктограммой корзины). 

После подтверждения действия в соответствующем диалоге, сеанс будет удален. 
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Подключение к стимулятору 
 

Подключение к стимулятору возможно одним из 2 способов: 

• из раздела «Устройства» (подробно этот способ описан в разделе «Подключение к Bluetooth-

устройству») 

• на экране «Настройка параметров» (при создании или просмотре и редактировании 

параметров сеанса).  

Способы подключения к устройству на экране «Настройка параметров» описаны ниже. 

На экране «Настройка параметров» подключение к устройству возможно следующими способами: 

1. При нажатии на кнопку «Подключить» в панели статуса подключенного устройства 

(расположена в верхней правой части экрана). Подходит для случаев, когда устройство не 

подключено. 

После этого приложение отобразит список устройств, к которым ранее производилось 

подключение. 

 

 
 

Подключение к устройству производится нажатием на соответствующую строку в списке. Если к 

устройству приложение подключается впервые, и оно отсутствует в списке, необходимо по 

нажатию на кнопку «Выбрать другое» перейти к экрану «Устройства» и произвести поиск и 

подключение к новому устройству. 

 

Если приложение ранее не подключалось ни к одному устройству, список «Недавние 

устройства» не отображается. Приложение сразу открывает экран «Устройства», на котором 

необходимо произвести поиск и подключение к новому устройству. 
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2. При нажатии на панель статуса подключенного устройства (расположена в верхней правой части 

экрана). Подходит для случаев, когда приложение уже подключено к устройству, но требуется 

подключиться к другому устройству. 

 

 
 

Подключение к устройству производится нажатием на соответствующую строку в списке. При 

этом, приложение предупредит об отключении от текущего устройства. Необходимо 

подтвердить это действие, или отказаться от него. 

 

 
 

Если к устройству приложение подключается впервые, и оно отсутствует в списке, необходимо 

по нажатию на кнопку «Выбрать другое» перейти к экрану «Устройства» и произвести поиск 

и подключение к новому устройству. 
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3. После нажатия кнопки «Загрузить сеанс» при отключенном стимуляторе. При этом, 

приложение сообщит о необходимости подключения. Для выполнения подключения 

необходимо нажать кнопку «Подключить» в выведенном диалоге. 

 

После этого приложение отобразит экран «Устройства», с помощью которого необходимо произвести 

подключение в соответствии с инструкцией по разделу «Подключение к Bluetooth-устройству». 

После подключения к устройству необходимо вернуться на экран «Настройка параметров» (нажав в 

верхней панели инструментов кнопку «Назад»), где нажатием кнопки «Загрузить сеанс» перейти к 

загрузке параметров сеанса в стимулятор. 
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Загрузка параметров сеанса в стимулятор 
 

Загрузка параметров сеанса инициируется нажатием кнопки «Загрузить сеанс» на экране «Настройка 

параметров» (при создании или просмотре и редактировании параметров сеанса). 

При различии данных пациента, с которым связан сеанс, с данными пациента, размещенными в 

подключенном стимуляторе, приложение отобразит предложение обновить данные пациента в 

подключенном устройстве. Это действие не обязательно – на выбор врача (при выборе «Отмена» в 

этом диалоге, данные пациента не будут сохранены, а загрузка параметров сеанса будет начата). 

О завершении загрузки приложение уведомит информационным сообщением. 

После загрузки параметров сеанса нажатием кнопки «Начать стимуляцию» можно перейти к запуску 

сеанса. 
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Запуск сеанса 
 

Запуск сеанса стимуляции производится нажатием кнопки «Начать стимуляцию» в нижней панели 

навигации на экране «Настройка параметров» после успешной загрузки параметров сеанса в 

стимулятор.  
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Проведение сеанса 
 

Во время проведения сеанса на экране «Настройка параметров» отображает панель управления 

сеансом. 

 

 

На панели управления сеансом отображаются следующие функциональные элементы: 

• Блок с индикацией оставшегося времени сеанса (для сеансов, имеющих ограниченную 

продолжительность) 

• Блок с индикацией прошедшего времени сеанса (для сеансов, продолжительность которых не 

установлено – продолжительность сеанса «бесконечна») 

• Блок общего времени сеанса (для сеансов, имеющих ограниченную продолжительность) 

• Кнопка «Остановить сеанс». Нажатие на кнопку выводит диалог подтверждения завершения 

сеанса. 

Во время проведения сеанса возможно изменить значение амплитуды, нажатием кнопок больше / 

меньше, либо вводом необходимого значения в соответствующее поле. После изменения значения 

амплитуды, новое значение автоматически загружается в стимулятор стимулятор. 

В случае разрыва соединения с подключенным стимулятором, сеанс стимуляции прерывается. 

Приложение отображает пользователю соответствующее сообщение. 

После завершения программы стимуляции, приложение предлагает пациенту пройти тестирование по 

результатам его проведения. 
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Тестирование по результатам сеанса 
 

После завершения программы стимуляции, приложение предлагает пациенту пройти тестирование по 

результатам его проведения. 

Результаты тестирования позволяют лечащему врачу оценить эффективность курса и, в случае 

необходимости, внести соответствующие коррективы. 

Для прохождения тестирования необходимо выбрать один из вариантов ответов на заранее 

подготовленные вопросы. 

 

 

Переход к следующему вопросу производится нажатием кнопки «Далее», либо жестом пролистывания.  

Общее количество вопросов отображается в нижней части экрана над кнопкой «Далее». 

При ответе на последний вопрос, кнопка «Далее» изменит свое состояние не «Завершить». Нажатие на 

нее приведет к сохранению результатов тестирования вместе с результатами сеанса. 

Просмотреть результаты тестирования можно на экране «Результаты сеанса». 
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Просмотр результатов сеанса 
 

На экране «Результаты сеанса» отображаются: 

• результаты тестирования пациента, проведенных после завершения сеансов (подробнее – в блоке 

«Тестирование по результатам сеанса»),  

• состояния контактов стимулятора (если перед проведением сеанса производилась диагностика их 

состояния). 

 

 

Режим отображения изменяется при помощи переключателей, расположенных в верхней части экрана 

(«Оценка» и «Импеданс»). 

Ответы на контрольные вопросы по результатам тестирования отображаются в виде результирующих 

графиков: учитываются все имеющиеся ответы по каждому из завершенных сеансов. Для каждого 

вопроса представлен свой график. 

Горизонтальная ось – ось даты проведения сеанса. Дата выбранного сеанса выделяется более ярким 

цветом среди остальных значений. 
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Создание дубликата сеанса 
 

Для создания дубликата завершенного сеанса необходимо: 

• в списке сеансов выбрать режим отображения «Архив сеансов пациента»  

• выбрать необходимый сеанс 

• в отобразившемся меню действий выбрать «Создать дубликат» 

 

После этого приложение отобразит экран «Настройка параметров», на котором необходимо внести 

изменения в параметры выбранного сеанса (при необходимости) и завершить создание нажатием 

кнопки «Сохранить» в нижней части списка параметров сеанса. 

Вновь созданный сеанс будет размещен в списке «Запрограммированные сеансы» на экране раздела 

«Сеансы».  
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Управление профилем и настройками приложения 

Общее описание 
Раздел «Настройка» используется для: 

• Перехода к авторизации в приложении 

• Перехода к редактированию данных пользователя 

• Выхода из аккаунта 

• Управления темной темой отображения интерфейса приложения 

• Перехода к просмотру нормативных документов по использованию программно-аппаратного 

комплекса и его элементов 

 

 

В правой части экрана раздела «Настройка» располагается блок аккаунта пользователя. 

В случае, если пользователь не авторизован, блок содержит элементы управления для прохождения 

процедуры авторизации. 

Если пользователь авторизован, блок содержит данные доктора (ФИО, email и телефон), а также кнопки 

управления, предназначенными для: 

• перехода к редактированию данных пользователя (кнопка с пиктограммой карандаша) 

• выхода из аккаунта (красная кнопка со стандартной пиктограммой «Выход из аккаунта» ОС 

Android) 

Нажатие на кнопку «Выход из аккаунта» вызывает диалог подтверждения выхода из аккаунта. 

В случае подтверждения намерения осуществить выход, все данные пациентов (в т.ч., данные настроек 

сеансов и результаты их прохождения), удаляются с текущего устройства.  
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Редактирование данных пользователя 
 

Для вызова панели редактирования данных пользователя необходимо на панели данных пользователя, 

расположенной в правой части экрана раздела «Настройки», нажать кнопку «Редактировать» (с 

пиктограммой карандаша). 

Панель редактирования данных пользователя позволяет изменять: 

• Фамилию, Имя и Отчество доктора, использующего приложение 

• Его контактные данные (адрес электронной почты и телефон). Эти данные отображаются в 

приложениях пациентов, карточки которых создал доктор. По этим данным пациенты могут 

связаться со своим лечащим врачом. 

• Текущий пароль для входа в аккаунт. 

В правом верхнем углу панели расположена кнопка «Закрыть» (с пиктограммой крестика). Нажатие на 

кнопку производит закрытие панели без изменения данных пользователя. 

 

Для изменения данных необходимо ввести изменения в соответствующее поле и нажать кнопку 

«Сохранить» в нижней части панели. 
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Темная тема 
 

Приложение поддерживает две темы визуального оформления: светлую и темную. 

Темой по-умолчанию, является светлая. 

Темная тема включается в одном из двух случаев: 

• Принудительное включение с помощью переключателя «Темная тема» в разделе «Профиль» 

• При включении темной системы на уровне настроек устройства 

 

 

 

 

 


